Guatemala 30 de Septiembre de 2014.

ing. Edwin Ramén Rodas Sofares

Viceministro de Energia y Minas .~
/

r

Encaygado de Area Energética

Su dsspacho

Sefior Viceministro

Por este medio'"me,-dirijo a usted con el propdsito de dar cumplimiento a la Clausula Octava del el Contrato

Namero AC-85-2014, celebrado entre el Ministerio de Energia y M
servicios Técnic

comespondientes al periodo del 01 al 39de septiembre de 2014,

Se detallan actividades a continuacidn:

Semana
1

inas y mi persona, para la prestacién de
os-bajo el renglén 029, por Io cual me permito entregarie el Informe Mensual de actividades

| Apoyo en la calibracién de equipos detectores de radiacion de LSCD.

Apoyo en la presentacién de propuesta para la seguridad fisica de fuentes de radiacion.
Apoyo en la realizacién de pruebas de integridad fisica a fuente de Braquiterapia.
Apoyo en el control de calidad a equipos del LSCD.

| Apoyo en la realizacion de prucbas de estabilidad de sistemas dosimétricos.

| Apoyo en la realizacion de pruebas de estabilidad de sistemas dosimétricos.
Apoyo en la determinacion de operacién de equipo detector de radiacion tipo G-M .

Apoyo en la realizacidn de pruebas de intercomparacion dosimétrica nacional e internacional.
Apoyo en el control de calidad a equipos del LSCD.

Apoyo en la calibracién de unidades de Cobalto-60 u otras derivadas de las actividades del LSCD.

Apoyo en la calibracién de sistema cadmara de lonizacion-Electrometro para teleterapia.

Apoyo en la realizacién de pruebas de estabilidad de sistemas dosimétricos.

Apoyo en la realizacién de método de contaminacion superficial.

Apoyo en la calibracién de equipos detectores de radiacion del LSCD.

Apoyo en la realizacion de pruebas a fuentes planas para Contaminacion Radiactiva Superficial.

Semana
4

Vo.Bo.

Apoyo en la verificacion de actividad de fuentes planas con técnica espectrométrica gama.
Apoyo en el control de calidad a equipos del LSCD.

Apoyo en la realizacién de pruebas de estabilidad de sistemas dosimétricos.

Apoyo en la verificacién de estabilidad del sistema barémetro-termometro del LSCD.

| Apoyo en el levantamiento radiométrico de los binker dei LSCD.

LALL 7

/ Juan Fernando Tobar Castro
DP1 1619 44485 0101




